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Désinfecter le doigt du patient  Piquer le doigt propre avec Former une grosse goutte Recueillir la goutte de sang  Presser lintégralité de Ia Délivrer une goutte de
I"autopiqueur fourni de sang suspendue avec la pipette TOYO® HBsAg poire de la pipette pour diluant dans la zone de
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Recueillir ~ une  nouvelle Presser la poire de la pipette Délivrer deux gouttes de
goutte de sang avec |la pour vider le sang dans la diluant dans la zone de
pipette TOYO® VHC zone de dépot dépdét et attendre de
présente dans le sachet, nouveau 15 minutes
tenue horizontalement,
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